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Tabelle der zugewiesenen Werte

ProbeParameter Einheit zugewiesener 
Wert

±      U (k=2) Kriterium

78 177

Kriterium
[%]

P20 AAcenaphthen ng/l 124 ± 14.2 27.5 22
P20 B ng/l 10.4 ± 1.38 1.98 19
P20 AAcenaphthylen ng/l 244 ± 30.9 56.1 23
P20 B ng/l - ± - - -
P20 AAnthracen ng/l - ± - - -
P20 B ng/l 33.4 ± 2.14 8 24
P20 ABenzo[a]anthracen ng/l 40.9 ± 5.55 10.4 25
P20 B ng/l 9.26 ± 0.668 1.67 18
P20 ABenzo[a]pyren ng/l 57.6 ± 9.56 13.3 23
P20 B ng/l 9.87 ± 1.48 2.27 23
P20 ABenzo[b]fluoranthen ng/l 185 ± 12.1 33.3 18
P20 B ng/l 6.38 ± 0.696 1.15 18
P20 ABenzo[g,h,i]perylen ng/l 203 ± 23.4 45.4 22
P20 B ng/l 19.6 ± 4.4 6.47 33
P20 ABenzo[k]fluoranthen ng/l 204 ± 25.3 55.1 27
P20 B ng/l 33.3 ± 3.57 9 27
P20 AChrysen ng/l 202 ± 12.8 38.4 19
P20 B ng/l 42.6 ± 3.58 8.09 19
P20 ADibenzo[a,h]anthracen ng/l 67.1 ± 7.04 13.2 20
P20 B ng/l 26.1 ± 4.09 7.37 28
P20 AFluoranthen ng/l 125 ± 8.6 23.7 19
P20 B ng/l 29.2 ± 2.5 5.54 19
P20 AFluoren ng/l 158 ± 9.33 20.6 13
P20 B ng/l 26.3 ± 2.42 4.36 17
P20 AIndeno[1,2,3-cd]pyren ng/l - ± - - -
P20 B ng/l - ± - - -
P20 ANaphthalin ng/l 87.6 ± 4.77 21 24
P20 B ng/l 42.6 ± 3.86 10.2 24
P20 APhenanthren ng/l 274 ± 13.2 41.1 15
P20 B ng/l 47.4 ± 4 7.48 16
P20 APyren ng/l 175 ± 13.6 29.8 17
P20 B ng/l 20.6 ± 0.83 3.51 17

Legende:
zugew iesener Wert
U (k=2)
Kriterium

Kriterium [%]

Sollw ert für die Leistungsbew ertung der Teilnehmer (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Erw eiterte Unsicherheit (k=2) des zugew iesenen Wertes, (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Vorgabew ert zur Ermittlung des z-Scores in der angegebenen Einheit (angegeben auf 3 signifikante
Stellen)
Vorgabew ert zur Ermittlung des z-Scores in % des zugew iesenen Wertes (angegeben auf 2
signifikante Stellen)
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